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Włocławek, 12 stycznia 2021 r.
Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ 
Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: 
Zakup i dostawa artykułów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z podziałem na 9 części
Nr zamówienia: SPZPS/PN/MED/12/2020
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, stosownie dla zamówień o równowartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tejże ustawy.
Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawa artykułów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z podziałem na 9 części, wykonawca zwrócił się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuję zmiany treści SIWZ:

W dniu 05.01.2021 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy zapisów SIWZ:

„1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?”
Ad. Tak, jeżeli w treści oświadczenia będzie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej. Takiej treści nie zawiera wzór oświadczenia stanowiący załącznik do SIWZ w postępowaniu.

„2.
Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.”

Ad. Nie.

Dotyczy Parametry Techniczne:

„1.
Dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 2:

Czy Zamawiający ma na myśli 20 sztuk opakowań po 500 arkuszy papieru?”
Ad. Tak.
„2.
Dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 3:

Czy Zamawiający dopuści do oceny taśmę o długości 50m przy zachowaniu odpowiedniego przeliczenia długości do ceny?”
Ad. Tak.
„3.
Dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 4:

Czy Zamawiający wymaga, aby testy miały formę jednorazowej ampułki ze szczepem Geobacillus stearothermophilus o populacji 106 z końcowym odczytem 24 godziny? Taka populacja jest bardziej wrażliwa na przyrost nawet niewielkiej liczby mikroorganizmów.”  
Ad. Tak.
 „4.
Dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 5:

Czy Zamawiający ma na myśli testy klasy IV pakowane po 250 szt. podwójnych, perforowanych w połowie testów, co daje łącznie w kartoniku 500 sztuk testów?”
Ad. Tak.
 „5.
Dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 13:

Czy  zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie norm potwierdzających klasę testów?”
Ad. Tak.
 „6.
Dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 13:

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?”
Ad. Nie.
„7.
Dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 13:

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim”
Ad. Tak.
„8.
Dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 14:

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?”
Ad. Tak. 
„9.
Dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 14:

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?”
Ad. Tak.
„10.
Dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 15:

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy V był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?”
Ad. Nie.
„11.
Dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 15:

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim?.”
Ad. Tak.
W dniu 05.01.2021 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytania i odpowiedzi

„Pakiet 5, poz. 11--13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki  dwuczęściowej j.u. ze skalą rozszerzoną i skalowaną na całej długości : 2-3 ml; 5-6 ml; 10-12 ml; takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?”

Ad. Tak. 
„Pakiet 5, poz. 11--13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze z tłokiem w kolorze niebieskim i przeźroczystym cylindrem?”

Ad. Tak.
„Pakiet 5, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej w kolorze z tłokiem w kolorze białym/mlecznym oraz skalą rozszerzoną o 20%?”
Ad. Tak.
„Pakiet 9, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?”
Ad. Nie.
W dniu 05.01.2021 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytania i odpowiedzi

„1. Czy Zamawiający dla Pakietu nr 8 dopuści  do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka).”

Ad. Tak. Zamawiający dopuszcza podawanie cen jednostkowych za 1 szt. z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
„2. Dotyczy Pakietu nr 8 pozycji 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do OB. wykonanych z tworzywa sztucznego?

Probówki systemu próżniowego do oznaczeń OB. metodą liniową (z zastosowaniem rurki – 
poz. 14) wykonane są, podobnie jak pozostałe probówki systemu próżniowego z tworzywa 
sztucznego PET.”

Ad. Tak.
„3. Dotyczy Pakietu nr 8 pozycji 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł przeziernikowych o długości użytkowej igły 25mm (pozostała cześć igły znajduje się w komorze wizualizacyjnej)?”

Ad. Tak. 
„4. Dotyczy pierwszego wymogu granicznego określonego dla Pakietu nr 8

Ponieważ przedmiotem zamówienia w pozycji 6 są probówki do OB. metodą liniową, które posiadają korki dwuczęściowe, takie same jak pozostałe probówki systemu – czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z wymogu sformułowania „za wyjątkiem probówek do OB.”?”

Ad. Tak.
„5. Dotyczy drugiego wymogu granicznego określonego dla Pakietu nr 8

Ponieważ przedmiotem zamówienia jest system próżniowy pobierania krwi oraz sprzęt laboratoryjny – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu parametru na: „Wszystkie produkty pochodzą od jednego wykonawcy”?

Ad. Nie.
„6.  Dotyczy czwartego wymogu granicznego określonego dla Pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu parametru na: „Wszystkie elementy systemu zamkniętego (igła, uchwyt, probówka) muszą być ze sobą kompatybilne i pochodzić od jednego wytwórcy, muszą gwarantować wzajemną, prawidłową współpracę. W przypadku zaoferowania części systemu różnych wytwórców - wykonawca  składa oświadczenie, że wszystkie elementy systemu są ze sobą kompatybilne i że zweryfikowano wzajemną kompatybilność wyrobów medycznych zgodnie z instrukcjami wytwórców i przeprowadzono wskazane w nich działania zgodnie z tymi instrukcjami”?”

Ad. Nie.
„7. Dotyczy szóstego wymogu granicznego określonego dla Pakietu nr 8

Ponieważ przedmiotem zamówienia w pozycji 6 są probówki do OB. metodą liniową, które są wykonane z tworzywa, jak pozostałe probówki systemu – czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z wymogu sformułowania „za wyjątkiem probówek do OB.”?”
Ad. Tak.
W dniu 05.01.2021 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy pakietu nr 8  - system próżniowy do pobierania krwi

„1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto  za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki probówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).”

Ad. Tak. Zamawiający dopuszcza podawanie cen jednostkowych za 1 szt. z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
„2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie do oddzielnego pakietu poz. od 14 do poz. 45 czyli asortymentu, który nie stanowi elementów systemu próżniowego do pobierania krwi, czy też asortymentu dedykowanego do systemu próżniowego (rurki do probówek do OB.). Wskazane pozycje tj od poz. 14 do poz. 45 obejmują sprzęt ogólnolaboratoryjny, wydzielenie ich do osobnego pakietu umożliwi Zamawiającemu uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert zarówno na system pobierania krwi jak i sprzęt ogólnolaboratoryjny.”
Ad. Tak. Zamawiający wyraża zgodę i wydziela dodatkową część (pakiet).
„3. Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 i 4 probówki do morfologii z EDTA K3, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Norma ISO 6710, na którą powołuje się Zamawiający w parametrach wymaganych dopuszcza zarówno odczynnik EDTA K2 jak i EDTA K3”

Ad. Tak.
„4. Czy w poz. 5 Zamawiający ma na myśli probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem sodu, które pobierają 1,8 ml krwi, a w probówce dodatkowo występuje 0,2 ml płynnego odczynnika co łącznie daje objętość 2 ml próbki poddanej analizie. Ilości pobranej krwi w stosunku do ilości odczynnika w probówce odpowiadają wymaganej dla probówek koagulologicznych proporcji 9:1”

Ad. Tak.
„5. Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 probówki do OB. wykonane z  tworzywa sztucznego,  z  3,2 % cytrynianem sodowym o objętości  pobieranej krwi 1,6 ml, wym. 13x75 mm, korek czarny, bezpieczny 

Uzasadnienie: Zgodnie z wytycznymi WHO oraz CLSI dopuszczalny zakres stężenia cytrynianu powinien znajdować się pomiędzy 3,2% a 3,8%,  a wymagana ilość pobranej krwi w stosunku do ilości odczynnika  wynosi 4:1 . Probówki wykonane z tworzywa sztucznego zwiększają dodatkowo bezpieczeństwo pracy personelu medycznego”

Ad. Tak.
„6. Zwracamy się o wyjaśnienie czy w poz. 6  Zamawiający ma namyśli probówki do OB., które pobierają 1,6 ml krwi a w probówce dodatkowo występuje 0,4 ml płynnego odczynnika co łącznie daje objętość 2 ml próbki poddanej analizie. Ilości pobranej krwi w stosunku do ilości odczynnika w probówce odpowiadają wymaganej proporcji 4:1”

Ad. Tak.
„7. Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 probówki do OB. o takiej samej konstrukcji korka jak pozostałe probówki systemu zamkniętego tj korek wykonany z gumy z wyraźnym wklęśnięciem, umieszczony w plastikowej osłonie”

Ad. Tak.
„8. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia probówek systemu próżniowego do badań biochemicznych z aktywatorem wykrzepiania z czasem wykrzepiania do 30 min, umożliwiające pracę Zamawiającemu zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym badań wykonywanych w trybie pilnym, rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej,  Konsultanta Krajowego ds. Diagnostyki Laboratoryjnej, określającymi jednoznacznie, że badania CITO, muszą być wykonane i wyniki dostarczone do godziny od momentu pobrania.  Uwzględniając czas wirowania probówek i czas wykonywania analizy jedynie probówki z czasem wykrzepiania do 30 min umożliwiają Zamawiającemu pracę zgodnie z ww wytycznymi.”

Ad. Tak.
„9. Czy Zamawiający ma na myśli probówki systemu próżniowego, których data przydatności do użycia nie ulega skróceniu  po otwarciu najmniejszego opakowania handlowego”

Ad. Tak. 
„10. Czy w przypadku probówek i igieł zamkniętego systemu próżniowego Zamawiający wymaga aby elementy te były finalnie sterylizowane, czyste bakteriologicznie, z ostatecznie uzyskaną klasą czystości produktu: czysty sterylnie (10-6; SAL≥6).”

Ad. Tak.
„11. Czy pod pojęciem korek bezpieczny Zamawiający ma na myśli korki zamykające probówki na gwint w formie zakręcenia.” 

Ad. Tak.
„12. Czy Zamawiający oczekuje aby każdy pojedynczy element systemu próżniowego był oznaczony nazwą systemu lub nazwą producenta”

Ad. Tak.
„13. Czy Zamawiający oczekuje aby probówki systemu próżniowego były pakowane po 50 szt/op.; co znacznie ułatwienia dystrybucję  probówek systemu próżniowego oraz przechowywanie ich w punktach pobrań niwelując ryzyko przeterminowania probówek zwłaszcza przy mniejszym zużyciu danego typu probówek”

Ad. Tak.
W dniu 07.01.2021 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy przetargu nieograniczonego -  DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO - Znak postępowania :   SPZPS/PN/MED/12/2020.

„1/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 1  dopuści wycenę przyrządu ze standardową komorą kroplową bez dodatkowych skrzydełek, o długości min. 6 cm? Pozostałe parametry bez zmian.”

Ad. Nie.
„2/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 9  dopuści wycenę igły w rozmiarze 1,2x88mm ?”

Ad. Nie.

 „3/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu o długości  komory kroplowej 50mm (komora kroplowa 20 kropli = 1ml ± 0,1ml), wykonaną z PCV bez zawartości ftalanów; filtr 15µm; z regulatorem przepływu; dren o długości 15cm; w opakowaniu typu folia?”

Ad. Nie.

 „4/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 1-3 dopuści wycenę strzykawek skalowanych odpowiednio: 2ml do 2,5ml; 5ml do 6ml; 10ml do 12ml?”

Ad. W poz. 1-3 Pakietu nr 5 nie ma strzykawek.
„5/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 14 dopuści wycenę strzykawki 20ml skalowanej do 24ml; z czytelną skalą co 1 ml; w opakowaniu x 100szt.?””

Ad. Nie.
W dniu 08.01.2021 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytania i odpowiedzi

„Dotyczy Pakiet nr 2, pozycja nr 3: Czy zamawiający dopuści taśmy w rolkach po 50 m?. Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.”
Ad. Tak.
W dniu 08.01.2021 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytania i odpowiedzi

„Prosimy o dopuszczenie w zakresie pakietu nr 1 poz. 5 rękawic: rękawice nitrylowe, rozmiar S- XL (a`100 szt.), rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości, grubość na palcu 0,09-0,10mm, na dłoni 0,06-0,07mm, na mankiecie 0,05-0,06mm, rolowany mankiet, powierzchnia gładka z teksturą na końcach palców, kolor niebieski, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm, zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii I, zgodne z normami EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1 /z wył. pkt. 5.3.2/, EN 374-2, EN 420, ASTM F 1671. Obserwując inne postępowania przetargowe można zauważyć, że rękawice w III kategorii ŚOI są średnio droższe o 6,00 zł netto, co przy zamówieniu 500 op. daje różnicę 3 000,00 zł netto, którą Zamawiający może zaoszczędzić.

Ad. Nie.
„Ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie, które ogranicza konkurencyjność postępowania, prosimy o wydzielenie pozycji 5 i utworzenie dla niej osobnej części. W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego korona wirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki. Państwa zgoda

na podział pakietu umożliwi przystąpienie większej ilości wykonawców do postępowania przetargowego, tym samym zwiększając konkurencyjność postępowania oraz zapewniając lepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych.”
Ad. Nie.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuję zmiany treści SIWZ:

1. W części komparacyjnej SIWZ - Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego,-  jest: 

„Zakup i dostawa artykułów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z podziałem na 9 części”

powinno być:

„Zakup i dostawa artykułów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z podziałem na 10 części”
2. W rozdziale I pkt 3 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, ppkt 3.1 - jest:
„3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów medycznych niezbędnych do pracy w poradniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku - 9 części (pakietów), przez okres 12 miesięcy tj. od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r., w ilości i asortymencie szczegółowo określonym w załączniku nr 1A do SIWZ, stanowiącym jednocześnie formularz asortymentowo – cenowy.

Pakiet nr 1 – rękawice.

Pakiet nr 2 – materiały do sterylizacji.

Pakiet nr 3 – szwy chirurgiczne. 

Pakiet nr 4 – materiały opatrunkowe. 

Pakiet nr 5 – zestaw do iniekcji. 

Pakiet nr 6 – drobny sprzęt medyczny. 

Pakiet nr 7 – odzież medyczna. 

Pakiet nr 8 – system próżniowy do pobierania krwi.

Pakiet nr 9 – bielizna. 

Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych na powyższe pakiety.

Wykonawca powinien zapewnić pełny asortyment określony dla danego pakietu, płynną realizację zamówień oraz transport do magazynu Zamawiającego na własny koszt. 

Przez dostawę artykułów medycznych Zamawiający rozumie sukcesywną dostawę w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zamówień w formie zamówień planowych. Wymagany maksymalnie 5-dniowy (dni robocze) termin dostawy liczony od daty złożenia zamówienia. Maksymalnie 30-dniowy termin płatności liczony od daty dostarczenia faktury VAT po wykonaniu przedmiotu zamówienia z należytą starannością.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności którego zadania i pozycji oferta dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Oferowane produkty w pakiecie nr 1-9 w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać wymagane przepisami pozwolenia dopuszczenia do obrotu w zależności od klasyfikacji danego środka np. decyzję Ministra Zdrowia, Certyfikat CE, Deklarację Zgodności.

Dla produktów dostarczanych w pakietach należy dołączyć atesty, aktualne karty charakterystyki lub karty techniczne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnej pozycji asortymentu Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw.

W trakcie realizacji umowy Zamawiający może dokonywać przesunięć ilościowych między poszczególnymi pozycjami asortymentu w granicach wartości zawartej umowy.

Termin przydatności oferowanych środków nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia ich do Zamawiającego.

Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto przez cały okres realizacji zamówienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, maili i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.”

powinno być:

„3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów medycznych niezbędnych do pracy w poradniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku - 10 części (pakietów), przez okres 12 miesięcy tj. od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r., w ilości i asortymencie szczegółowo określonym w załączniku nr 1A do SIWZ, stanowiącym jednocześnie formularz asortymentowo – cenowy.

Pakiet nr 1 – rękawice.

Pakiet nr 2 – materiały do sterylizacji.

Pakiet nr 3 – szwy chirurgiczne. 

Pakiet nr 4 – materiały opatrunkowe. 

Pakiet nr 5 – zestaw do iniekcji. 

Pakiet nr 6 – drobny sprzęt medyczny. 

Pakiet nr 7 – odzież medyczna. 

Pakiet nr 8 – system próżniowy do pobierania krwi.

Pakiet nr 9 – bielizna. 
Pakiet nr 10 – sprzęt ogólnolaboratoryjny.
Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych na powyższe pakiety.

Wykonawca powinien zapewnić pełny asortyment określony dla danego pakietu, płynną realizację zamówień oraz transport do magazynu Zamawiającego na własny koszt. 

Przez dostawę artykułów medycznych Zamawiający rozumie sukcesywną dostawę w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zamówień w formie zamówień planowych. Wymagany maksymalnie 5-dniowy (dni robocze) termin dostawy liczony od daty złożenia zamówienia. Maksymalnie 30-dniowy termin płatności liczony od daty dostarczenia faktury VAT po wykonaniu przedmiotu zamówienia z należytą starannością.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności którego zadania i pozycji oferta dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Oferowane produkty w pakiecie nr 1-10 w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać wymagane przepisami pozwolenia dopuszczenia do obrotu w zależności od klasyfikacji danego środka np. decyzję Ministra Zdrowia, Certyfikat CE, Deklarację Zgodności.

Dla produktów dostarczanych w pakietach należy dołączyć atesty, aktualne karty charakterystyki lub karty techniczne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnej pozycji asortymentu Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw.

W trakcie realizacji umowy Zamawiający może dokonywać przesunięć ilościowych między poszczególnymi pozycjami asortymentu w granicach wartości zawartej umowy.

Termin przydatności oferowanych środków nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia ich do Zamawiającego.

Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto przez cały okres realizacji zamówienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, maili i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.”
3. Zmieniają brzmienie załączniki do SIWZ. 
4. W rozdziale I pkt 10 SIWZ - Opis sposobu przygotowywania ofert, ppkt 4 - jest:

„4. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację: 

„OFERTA na Zakup i dostawa artykułów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z podziałem na 9 części z adnotacją „Nie otwierać przed dniem 20 stycznia 2021 r. przed godz. 11:15”

Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy i dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.”

powinno być:

„4. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację: 

„OFERTA na Zakup i dostawa artykułów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z podziałem na 9 części z adnotacją „Nie otwierać przed dniem 28 stycznia 2021 r. przed godz. 11:15”

Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy i dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.”
5. W rozdziale I pkt 11 SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, ppkt 1 i 2  - jest:

„1) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, ul. Szpitalna 6 A, 87-800 Włocławek, (sekretariat pok. nr 138), w terminie do dnia 20 stycznia 2021 r. do godz. 11:00.

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 stycznia 2021 r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, ul. Szpitalna 6 A, 87-800 Włocławek, (sekretariat pok. nr 138).”
powinno być:

„1) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, ul. Szpitalna 6 A, 87-800 Włocławek, (sekretariat pok. nr 138), w terminie do dnia 28 stycznia 2021 r. do godz. 11:00.

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, ul. Szpitalna 6 A, 87-800 Włocławek, (sekretariat pok. nr 138).”
Załączniki:

1) Zaktualizowane załączniki do SIWZ.
Sławomir Paździerski

Dyrektor SPZPS we Włocławku

12 stycznia 2021 r.

Otrzymują:

1.
wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści SIWZ

2.
wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ

Do zamieszczenia: 

1.   na stronie internetowej zamawiającego[image: image1.png]
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